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บทนํา

แรงเสียดทานเปนแรงตานการเคลื่อนที่เม่ือวัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนผานไปบนวัตถุ
อีกชนิดหนึ่ง โดยแรงเสียดทานนี้เกิดระหวางวัตถุ 2 ชนิด ที่สัมผัสกัน และมีทิศทางตรงขาม
กับการเคลื่อนที่ แรงเสียดทานมี 2 ประเภท ไดแก แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน

การเปรียบเทยีบปริมาณแรงเสียดทานสถติระหวางแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนมิ
และลวดเบตาไทเทเนยีมทีมี่แรงเสียดทานต่ํา 3 ชนิด ท่ีมุมกระทาํตางกัน

บทคัดยอ
การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาความแตกตางของปริมาณแรงเสียดทานสถติระหวาง

แบร็กเกตเหลก็กลาไรสนิมและลวดเบตาไทเทเนยีมท่ีมแีรงเสียดทานตํ่า เมือ่มีมุมกระทําระหวาง
ลวดและแบรก็เกตตางกนั โดยกลุมตวัอยางในการวจิยัน้ีคอื แบร็กเกตเหลก็กลาไรสนิมชนดิมาตร-
ฐานสําหรับฟนเขี้ยว ขนาด 0.018 น้ิว x 0.025 น้ิว (Stainless steel bracket, mini dyna-lock,
3M Unitek) และลวด 4 ชนิด ขนาด 0.016 น้ิว x 0.022 นิ้ว ไดแก ลวดเหล็กกลาไรสนิม (Stain-
less Steel Archwire, Ormco),ลวดเบตาไทเทเนยีมทรี (Beta III Titanium Archwire, 3M Unitek),
ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว (Colored TMA Honeydew, Ormco), และลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอด
นิกเกิล (Nickel-Free Titanium Beta III Archwire, Masel) นําลวดและแบร็กเกตเหลาน้ีมา
ทดสอบทีม่มุกระทําระหวางลวดและแบรก็เกตเปน 0 องศา และทีม่มุวกิฤต (1องศา)ประเมนิคา
แรงเสียดทานสถติจากการใชเคร่ืองทดสอบลอยดยนิูเวอรแซล โดยการทดสอบแตละครัง้กระทาํท่ี
อุณหภมิูหอง ในสภาวะแหง และไดมกีารเปล่ียนลวดและแบรก็เกตใหมทุกครัง้ นําขอมลูท่ีไดจาก
การทดลองมาวิเคราะหความแตกตางโดยใชสถิตวิเิคราะหความแปรปรวนทางเดียวและทําการ
เปรียบเทียบเชิงซอนในการวิเคราะหความแตกตางของแรงเสียดทานสถิตของลวดชนิดตาง ๆ
เมื่อมีมุมกระทําเดยีวกัน และใชการทดสอบทสีาํหรบักลุมตวัอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระกนัในการ
วิเคราะหความแตกตางของแรงเสียดทานสถิตที่มุมกระทําตางกันเม่ือลวดเปนชนิดเดียวกัน
จากการทดสอบพบวา เมือ่มมีมุกระทํา 0องศาลวดเหลก็กลาไรสนิมมีคาเฉลีย่แรงเสียดทานสถติ
นอยกวาลวดเบตาไทเทเนยีมทีม่แีรงเสียดทานต่ําท้ัง 3 ชนิด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p < .05)
ขณะทีไ่มพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคญัทางสถติใินลวดเบตาไทเทเนียมท่ีมีแรงเสยีดทานตํา่
ท้ัง 3 ชนดิ เมือ่มุมกระทําเปน 1 องศาพบวาลวดเหล็กกลาไรสนิมและลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิวมีคา
เฉล่ียแรงเสยีดทานสถตินอยกวาลวดเบตาไทเทเนยีมทรี และลวดเบตาไทเทเนยีมทรปีลอดนิกเกลิ
อยางมนียัสําคญัทางสถติิ (p < .05) และไมพบความแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิของลวด
เหล็กกลาไรสนิมกับลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว นอกจากนีพ้บวา คาเฉล่ียแรงเสียดทานสถิตมีคาเพิ่ม
ข้ึนเมือ่มุมกระทาํเพิม่เปน 1 องศา ในลวดทกุชนิด แตพบความแตกตางอยางมนัียสําคญัทางสถติิ
เฉพาะลวดเหล็กกลาไรสนิมและลวดเบตาไทเทเนียมทรี (p < .05) สรุปวาท่ีมุม 0 องศา ลวด
เบตาไทเทเนียมท้ัง 3 ชนิด มีแรงเสียดทานสถิตที่ไมแตกตางกัน แตท่ีมุมวิกฤต 1 องศา ลวดที-
เอ็มเอสีฮันนีดิวใหแรงเสียดทานสถิตท่ีตํ่าท่ีสุดเมื่อเทียบกับลวดเบตาไทเทเนียมอีก 2 ชนิด
ดังน้ันหากจําเปนตองเคล่ือนฟนแบบเล่ือนไถลในลวดเบตาไทเทเนียม ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว
นาจะเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมเมือ่พิจารณาจากแรงเสยีดทานเปนหลัก
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โดยแรงเสียดทานสถิต คือ แรงจําเปนที่นอยที่สุดที่ทําใหวัตถุที่
หยุดนิ่งเริ่มเกิดการเคลื่อนที่ สวนแรงเสียดทานจลน คือ แรงตาน
การเคลื่อนที่แบบเล่ือนไถล (sliding motion) ของวัตถุหนึ่งไป
บนอีกวัตถุหนึ่งซึ่งเคลื่อนดวยความเร็วคงที่1-5 แรงเสียดทานเปน
ผลคูณของคาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (coefficient of
friction) กับแรงปกติ (normal force) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ของ
แรงเสียดทานเปนคาคงที่ซ่ึงอยูระหวาง 0-1 และเปนคาที่ไดมา
จากการทดลอง โดยคาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานอาจขึ้นอยู
กับความหยาบสัมพัทธ (relative roughness) ของพื้นผิวที่สัมผัส
กัน ลักษณะของพื้นผิว และความแข็งของพื้นผิว สวนแรงปกติ คือ
แรงที่มีทิศทางต้ังฉากกับพื้นผิวที่สัมผัสกัน โดยอาจจะตั้งฉากกับ
พื้นผิวใดพ้ืนผิวหนึ่ง หรือ ทั้งสองพื้นผิว4,5

การเคลื่อนฟนทางทันตกรรมจัดฟนเพื่อปดชองวางมี 2 วิธี6
ไดแก การเคลื่อนฟนแบบเซกเมนต (segmental หรือ sectional
mechanic) และการเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถล (sliding
mechanic) ซึ่งการเคลื่อนฟนแบบเซกเมนตจะมีการใชโคลส-
ซิ่งลูปชนิดตาง ๆ (closing loops) ฟนจะเคลื่อนไปตามลูปที่ถูก
แอกติเวท (activated) ซึ่งระบบแรงนี้เราสามารถออกแบบใหเกิด
อัตราที่แรงกระทําตอฟนต่ํา (low load-deflection rate) และ
สามารถควบคุมอัตราสวนระหวางแรงและโมเมนตได (moment-
force ratio) สวนการเคลื่อนฟนแบบเล่ือนไถล แบร็กเกตจะเคลื่อน
ไปตามลวด หรือ ลวดเคลื่อนไถลผานแบร็กเกตหรือทอ (tube)
ปจจัยหลักที่แตกตางกันระหวางการเคลื่อนฟนทั้ง 2 วิธี คือ
แรงเสียดทาน เนื่องจากการเคลื่อนฟนแบบเซกเมนตจะไมมี
แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหวางแบร็กเกตและลวด ซึ่งเรียกวา
การเคลื่อนฟนแบบไรแรงเสียดทาน (friction-free หรอื frictionless
technique) แตวิธีการนี้จะทําใหเกิดการหมุนของฟนที่ไมตองการ
ทั้งในระนาบหนาหลังและระนาบขวาง (sagittal and transverse
planes) ซึ่งทําใหมีความจําเปนตองปรับระดับฟนเพ่ิมข้ึน ในทาง
ตรงขาม แรงเสียดทานมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนฟนแบบ
เล่ือนไถล ซ่ึงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจะสงผลใหการเคลื่อนฟน
ชาลง และตองการหลักยึด (anchorage) ที่เพิ่มขึ้น แตฟนจะถูก
เคล่ือนไปตามลวดทําใหลดปญหาการหมุนของฟนที่ไมตองการ3

โดยแรงที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของฟนจะตองมีคาเทากับแรง
เสียดทานรวมกับแรงที่เหมาะสม (optimal force) ดังนั้นปริมาณ
แรงเสียดทานที่เกิดข้ึนตองถูกควบคุมใหนอยที่สุดเพ่ือสามารถให
แรงที่เหมาะสมในการเคลื่อนฟนไดโดยไมตองเพิ่มแรงสําหรับ
แรงเสียดทานที่มากเกินไป5,7

ปริมาณแรงเสียดทานข้ึนอยูกับหลายปจจัย ไดแก ความ
กวางของรองแบร็กเกต ระยะหางระหวางแบร็กเกต ระยะหาง

ระหวางแบร็กเกตและลวด รูปรางและขนาดของลวด มุมกระทํา
ระหวางลวดและแบร็กเกต (bracket/wire angulation) ชนิดของ
วัสดุที่ใช และขนาดแรงในการมัดฟน ลักษณะพ้ืนผิวของลวดและ
รองแบร็กเกต และวัสดุที่ใชผลิตลวดและแบร็กเกต8,9 โดยจาก
หลายการศึกษาพบวาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหวางลวดเหล็ก
กลาไรสนิมและแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนิมมีขนาดนอยที่สุด
ขณะที่ลวดเบตาไทเทเนียมและแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนิมทําให
เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด1-3,10 อยางไรก็ตาม ลวดเบตาไทเท-
เนียมมีคุณสมบัติที่ดีหลายอยาง เชน การใหแรงที่นอยกวา เนื่อง
จากมีคามอดุลัสของสภาพยืดหยุน (modulus of elasticity)
นอยกวาครึ่งหนึ่งของลวดเหล็กกลาไรสนิม ทําใหสามารถใชลวด
ที่มีขนาดใหญกวาลวดเหล็กกลาไรสนิมแตใหแรงที่เทากัน หรือ
นอยกวา จึงสามารถควบคุมแรงบิดหมุน (torque) ได นอกจากนี้
ลวดเบตาไทเทเนียมยังมีอัตราการคืนกลับของลวดหลังจากที่
แอคติเวทแลว (springback, YS/E) มากกวาลวดเหล็กกลาไร-
สนิม ทําใหสามารถเพ่ิมระยะการทํางานสําหรับการเคลื่อนฟน
หมายถึง สามารถแอคติเวทลวดไดในระยะที่มากกวาโดยที่ไม
ทําใหเกิดการเสียรูปอยางถาวร อีกทั้งยังใหแรงที่นุมนวล สมํ่า-
เสมอ และคงที่ นอกจากนี้ ลวดเบตาไทเทเนียมยังสามารถถูกดัด
ใหเปนรูปตาง ๆ ไดงาย (formability) เชน รูปสวนโคงขากรรไกร
(arch form) การดัดรูปแบบตาง ๆ สามารถเชื่อมกับโลหะได
(weldability) และมีคุณสมบัติเขากับเนื้อเย่ือรางกายไดดี
(biocompatibility) เนื่องจากลวดเบตาไทเทเนียมไมมีสวนประ-
กอบของนิกเกิล11-14

ตามที่ไดกลาวขางตน ลวดเบตาไทเทเนียมมีคุณสมบัติที่ดี
หลายประการ ยกเวนเรื่องแรงเสียดทาน ทําใหมีความพยายาม
ที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของลวดเบตาไทเทเนยีมใหมีแรงเสียดทาน
ที่ต่ําลง วิธีการฝงดวยไอออน (ion implantation) เปนขบวนการ
หนึ่งที่ปรับปรุงคุณสมบัติเร่ืองแรงเสียดทานโดยที่ไมทําใหคุณ-
สมบัติทางกลอื่น ๆ ที่ตองการเสียไป โดยขบวนการนี้เกิดขึ้นในตู
สุญญากาศที่มีไอระเหยของไอออน ซ่ึงไอออนจะแทรกซมึเขาไปใน
ผิวลวดเกิดเปนช้ันของสารประกอบไทเทเนียมซึ่งจะมีความแข็ง-
มาก โดยไมทําใหขนาดลวดเปลี่ยนแปลง และไมเกิดการแยกออก
เปนชั้น ๆ เหมือนกับวิธีการเคลือบผิวลวด การฝงดวยไอออน
ทําใหลวดมีผิวหนาที่มีแรงกด (compressive force) มากข้ึน และ
เพ่ิมความแข็ง (hardness) ที่ผิวหนาลวดทําใหลวดสามารถทนตอ
การลา (fatigue) และการหัก (fracture) อีกทั้งยังชวยลดการเกิด
รอยท่ีผิวหนาลวดได และที่สําคัญคือลดคาสัมประสิทธิ์ของแรง
เสียดทานใหใกลเคียงกับกับลวดเหล็กกลาไรสนิมซ่ึงมีความ
จําเปนในการเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถล ลวดที่ผานการฝงดวย
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ไอออน ไดแก ลวดทีเอ็มเอสีฟา (Colored TMA Aqua) ลวดทีเอ็ม-
เอสีมวงนํ้าเ งิน (Colored TMA Purple) ลวดทีเอ็มเอ
สีมวงแดง (Colored TMA Violet) และลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว
(Colored TMA Honeydew) ซ่ึงสีที่ตางกันนี้เนื่องมาจากชนิด
และความหนาของไอออนที่แตกตางกัน14 การขัดตกแตงผิวหนา
(polished surface finish) เปนอีกวิธีหนึ่งที่ปรับปรุงลักษณะพ้ืน
ผิวของลวดเบตาไทเทเนียมใหเรียบขึ้น ซึ่งเช่ือวาสามารถลดขนาด
แรงเสียดทานได ซึ่งไดแก ลวดเบตาไทเทเนียมทรี (Beta III Tita-
nium Archwire) และลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิล
(Nickel-Free Titanium Beta III Archwire)15,16  Burstone และ
Farzin-Nia14 ศึกษาคาแรงเสียดทานของลวดเบตาไทเทเนียมที่
ผานการทําและไมไดทําการฝงดวยไอออน และลวดเหล็กกลาไร-
สนมิ (Stainless Steel Archwire)พบวาลวดเบตาไทเทเนยีมที่ผาน
การฝงดวยไอออน มีคาแรงเสียดทานลดลงใกลเคียงหรือนอยกวา
ลวดเหล็กกลาไรสนิม ขณะที่ Cash และคณะ2 พบวาลวด
เบตาไทเทเนียมที่ผานการฝงดวยไอออนยังคงมีคาแรงเสียดทาน
ที่มากกวาลวดเหล็กกลาไรสนิม และยังไดผลวาลวดเบตาไทเท-
เนียมที่ผานการฝงดวยไอออนบางชนิด เชน ลวดทีเอ็มเอสีฟา ลวด
ทีเอ็มเอสีมวงนํา้เงิน และลวดทีเอ็มเอสีมวงแดง มีคาแรงเสียดทาน
มากเทากับลวดเบตาไทเทเนียมที่ไมไดทําการฝงดวยไอออน
ถึงแมวาการศึกษาขางตนจะขัดแยงกัน แตส่ิงที่เหมือนกันคือ ลวด
ทีเอ็มเอสีฮันนีดิวมีคาแรงเสียดทานนอยกวาลวดที่ฝงดวยไอออน
ชนิดอืน่

ในปจจุบันไดมีการผลิตลวดเบตาไทเทเนียมที่มีการปรับ
ปรุงลักษณะผิวหนาลวดใหมีแรงเสียดทานตํ่าดวยวิธีการฝงดวย
ไอออน และการขัดตกแตงผิวหนา อยางไรก็ตาม ลวดเบตาไทเท-
เนียมที่ถูกปรับปรุงใหมีแรงเสียดทานต่ํามีอยูหลายชนิด และการ
ศึกษาสวนใหญศึกษาในลวดที่ฝงดวยไอออน ซ่ึงยังไมมีการศึกษา
เปรียบเทียบลวดเบตาไทเทเนียมที่ผานการฝงดวยไอออนกับลวด
ที่ขัดตกแตงผิวหนาชนิดตาง ๆ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงศึกษาถึง
ปริมาณแรงเสียดทานสถิตของลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียด-
ทานตํ่าโดยการปรับปรุงผิวหนาดวยการฝงดวยไอออนหรือขัด
ตกแตงผิวหนา เพ่ือใหทราบวาควรเลือกลวดเบตาไทเทเนียมชนิด
ใดหากมีความจําเปนตองเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถลดวยลวดเบตา-
ไทเทเนียม ซึ่งการเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถลนั้นพบอยูในการเคลื่อน
ฟนเกือบทุกชนิด เชน การเคลื่อนฟนเขี้ยว รวมถึงการปรับระดับ
ฟน และการแกไขการหมุนของฟนซึ่งแบร็กเกตจะเคลื่อนผานเสน
ลวดไป

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตก-
ตางของขนาดของแรงเสียดทานสถิตระหวางแบร็กเกตเหล็กกลา

ไรสนิมและลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่า 3 ชนิด ที่ได
รับการปรับปรุงพื้นผิว รวมทั้งลวดเหล็กกลาไรสนิม เมื่อมีมุม
กระทําระหวางลวดและแบร็กเกตเทากัน และเปรียบเทียบความ
แตกตางของขนาดของแรงเสียดทานสถิตในลวดชนิดเดียวกัน
เม่ือมีมุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกตตางกัน

วัสดุอุปกรณและวิธีการ

วัสดุที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแก ลวดเหล็กกลาไรสนิมขนาด
0.016 นิ้ว x 0.022 นิ้ว (Stainless Steel Archwire, Ormco)
ลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่าขนาด 0.016 นิ้ว x 0.022
นิ้ว 3 ชนิด ไดแก ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว (Colored TMA Honey-
dew, Ormco) ลวดเบตาไทเทเนียมทรี (Beta III Titanium
Archwire, 3M Unitek) และลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิล
(Nickel-Free Titanium Beta III Archwire, Masel) และแบร็กเกต
เหล็กกลาไรสนิมสําหรับฟนเขี้ยวชนิดมาตรฐานขนาด 0.018 นิ้ว
x 0.025 นิ้ว ที่มีมุมตาง ๆ เปน 0 องศา (Stainless Steel Bracket,
Mini Dyna-lock, 3M Unitek)

การทดลองนี้ไดแบงลวดและแบร็กเกตเปน 8 กลุม กลุมละ
12 ช้ิน เทา ๆ กัน โดย 4 กลุมแรก ถูกนํามาทดสอบคาเฉล่ียแรง
เสียดทานสถิตของลวด 4 ชนิด เม่ือมีมุมกระทํา 0 องศา และอีก 4
กลุมที่เหลือถูกนํามาทดสอบที่มุมวิกฤตหรือที่มุม 1 องศา โดยมุม
วิกฤตนี้หมายถึง มุมที่ลวดกระทํากับแบร็กเกตและเกิดการยึดติด
ระหวางลวดและแบร็กเกตที่มุมทแยง โดยคามุมวิกฤตหาได
จากความสัมพันธของขนาดลวดในแนวดิ่ง ขนาดรองแบร็กเกตใน
แนวดิ่ง และความกวางของแบร็กเกตในแนวใกลกลาง-ไกล
กลาง17 (ดูจากดัชนี) โดยการทดลองทั้งหมดกระทําที่อุณหภูมิหอง
ในสภาวะแหง ลวดและแบร็กเกตจะถูกเปล่ียนใหมทุกครั้ง
เพื่อปองกันการสึกของวัสดุ วิธีการทดลองเริ่มจากนําเครื่องมือยึด
ลวดวางบนฐานของเครื่องทดสอบลอยดยูนิเวอรแซล (Lloyd Uni-
versal Testing Machine, Model LR10K) โดยมอีุปกรณที่กําหนด
ฐานของเครื่องมือยึดลวดใหไดตําแหนงเดิมทุกครั้ง หลังจากนั้นนํา
แบร็กเกตที่ยึดติดกับแทงอะคริลิกแลวตอเขากับสวนครอสเฮด
(Crosshead) และต้ังมุมแบร็กเกตดวยเครื่องมือต้ังมุมซึ่งทําจาก
แผนวงกลม 360 องศา จากนั้นยึดลวดและแบร็กเกตดวยยาง
โพลียูรีเทน (รูปที่ 1-4) เม่ือต้ังความสัมพันธของเครื่องมือเรียบรอย
แลวจึงเริ่มหาปริมาณแรงเสียดทานสถิตจากเครื่องทดสอบลอยด-
ยูนิเวอรเเซล โดยใชตุมนํ้าหนักขนาด 100 นิวตัน และต้ังความเร็ว
ของครอสเฮดที่ 0.1 มิลลิเมตรตอนาที ซ่ึงใชเวลาทั้งหมด 5 นาที
ผลจะแสดงผานคอมพิวเตอรเปนกราฟแสดงความสัมพันธระ-
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รูปท่ี 1 เครื่องมือสาํหรับยึดแบรก็เกตใหไดตําแหนงกึง่กลางแทงอะคริลิกเทากันทกุครั้ง
Fig. 1 An instrument for fixing a bracket at the center of acrylic pedestal

รูปท่ี 2 แทงอะคริลิกท่ีติดแบร็กเกตแลว
Fig. 2 An acrylic pedestal with a bracket

รูปท่ี 3 เครื่องมือสําหรับปรับแบร็กเกตใหไดมุมกระทําเปนศูนยและหนึ่งองศา
Fig. 3 An angle adjustment instrument
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธของเครื่องมือกอนเริ่มการทดลอง
Fig. 4 The relationship of instruments before the experiment

รูปท่ี 5 คาเฉล่ียแรงเสียดทานสถติของลวดเหลก็กลาไรสนมิ ลวดเบตาไทเทเนยีมทรี ลวดทเีอ็มเอสีฮันนดีวิ และ
ลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิล ที่มุมกระทํา 0 และ 1 องศา

Fig. 5 Mean of static frictional force of stainless steel, Beta III Titanium, Colored TMA Honeydew, and
Nickel-Free Titanium Beta III wires at second-order angulations of 0 and 1 degrees

รูปท่ี 6 คาเฉล่ียแรงเสียดทานสถิตท่ีมุมกระทํา 0 และ 1 องศาในลวดเหล็กกลาไรสนิม ลวดเบตาไทเทเนียมทรี
ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว และลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิล

Fig. 6 Mean of static frictional force at second-order angulations of 0 and 1 degrees in Stainless Steel, Beta III
Titanium, Colored TMA Honeydew, and Nickel-Free Titanium Beta III wires
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หวางแรงและระยะทางที่แบร็กเกตเคลื่อนผานลวด ซ่ึงแรงเสียด-
ทานสถิตนี้หาไดจากจุดสูงสุดของกราฟจุดแรกกอนที่จะมี
การลดลงหรือคงที่ โดยวัดเปนหนวยนิวตัน

การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียแรงเสียดทาน
สถิตระหวางแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนิมและลวดเบตาไทเทเนียม
ที่มีแรงเสียดทานตํ่าทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งลวดเหล็กกลาไรสนิม
เมื่อมีมุมกระทําที่ 0 และ 1 องศา กระทําโดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-way ANOVA) ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของ
แรงเสียดทานสถิตเม่ือมีมุมกระทําที่ 0 และ 1 องศา ในลวดชนิด
เดียวกันโดยใชการทดสอบทีสําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปน
อิสระกัน (Independent-Sample T Test) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
ทําการวิเคราะหผลทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเอสพีเอสเอส
(SPSS 11.5 for Windows)

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 5 และ 6
จากผลการทดลองพบวา คาเฉล่ียของขนาดแรงเสียดทาน

สถิตระหวางแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนิมและลวดทั้ง 4 ชนิด
เม่ือมีมุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกตเปน 0 องศา และ
1 องศา มีคาเรียงลําดับจากนอยไปมาก คือ ลวดเหล็กกลาไรสนิม
ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิว ลวดเบตาไทเทเนียมทรี และลวดเบตาไท-
เทเนียมทรีปลอดนิกเกิล ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 5

เมื่อศึกษาถึงขนาดแรงเสียดทานสถิตเม่ือมีมุมกระทํา
ระหวางลวดและแบร็กเกตเปน 0 องศา และ 1 องศา ของลวดชนิด

ตาง ๆ พบวา คาเฉลี่ยของขนาดแรงเสียดทานสถิตเพิ่มขึ้นเม่ือมุม
กระทําเพิ่มขึ้นเปน 1 องศา ในลวดทุกชนิด ดังแสดงในรูปที่ 6

ผลทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของขนาดแรงเสียด-
ทานสถิตของลวดทั้ง 4 ชนิด ที่มุมกระทําเดียวกัน โดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ .05
พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาที่มุม
0 องศา ลวดเหล็กกลาไรสนิมมีคาแรงเสียดทานสถิตนอยที่สุด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคาแรงเสียดทานสถิตของ
ลวดเบตาไทเทเนียมอีก 3 ชนิด ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติ ที่มุม 1 องศา ลวดเหล็กกลาไรสนิมและลวด
ทีเอ็มเอสีฮันนีดิวมีคาแรงเสียดทานนอยกวาลวดเบตาไทเท-
เนียมทรี และเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ในขณะที่ลวดเหล็กกลาไรสนิมและลวดทีเอ็มเอ
สีฮันนีดิวมีคาแรงเสียดทานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคาแรงเสียดทานสถิตของลวดเบตาไทเทเนียมทรี
และเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิลก็ไมแตกตางกันอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติเชนกัน

ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของขนาดแรง
เสียดทานสถิต เมื่อมีมุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกตตางกัน
ในลวดชนิดเดียวกัน โดยใชการทดสอบทีสําหรับกลุมตัวอยางสอง
กลุมที่เปนอิสระกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 พบวาลวดทุกชนิดมีคา
แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเมื่อมีมุมกระทําเพิ่มข้ึน แตพบคาเฉล่ียของ
ขนาดแรงเสียดทานสถิตที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือ
มีมุมกระทําเพ่ิมเปน 1 องศา เฉพาะลวดเหล็กกลาไรสนิม และ
ลวดเบตาไทเทเนียมทรี

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียของขนาดแรงเสียดทานสถิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบร็กเกตเหล็กกลาไรสนิมและลวดทั้ง 4 ชนิด
เม่ือมีมุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกตเปน 0 และ 1 องศา

Table 1 Mean of static frictional force and standard deviation (S.D.) of 4 wire-bracket couples at wire-bracket angulations of
0 and 1 degrees

Wire types

Stainless steel (SS)

Beta III Titanium (BT)

Colored TMA Honeydew (HD)

Nickel-Free Titanium Beta III (NF)

0 degree

Mean S.D.

Angle

0.616

0.942

0.866

1.073

0.105

0.071

0.144

0.219

1 degree

Mean S.D.

0.731

1.155

0.875

1.155

0.118

0.182

0.160

0.189
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การหามุมวิกฤตสามารถหาไดจากสมการดังนี้ โดยดูจากรูปที่ 7
tanθc = sinθc / cosθc = (ดานตรงขามมุมθc) / (ดานที่ชิดมุมθc)

เมื่อพิจารณาที่สามเหลี่ยม EDC มุม θc คือ มุม EDC
tanθc = EC / ED = (Slot - x) / Width สมการที่ 1

เมื่อพิจารณาที่สามเหลี่ยม ABC มุม θc คือ มุม ABC เนื่องจากเปนสามเหลี่ยมคลายกับสามเหลี่ยม EDC
cosθc = Size / x

x = Size / cosθc สมการที่ 2

เมื่อนําสมการที่ 2 มาแทนคาในสมการที่ 1 จะได
tanθc = [Slot - (Size / cosθc )] / Width

คูณดวย cosθc ตลอด จะได
sinθc = [Slot (cosθc ) - Size] / Width
Size = -Width (sinθc) + Slot (cosθc)
หารดวย Slot ตลอด จะได

Size / Slot = (-Width / slot) sinθc + cosθc สมการที่ 3
กรณีที่มุม θc นอยกวาหรือเทากับ 5 องศา sinθc ≈ πθc /180 และ cosθc ≈1 เม่ือนํามาแทนคาในสมการที่ 3 จะได

Size / Slot = -(Width / Slot)(πθc /180) + 1
คูณดวย Slot / Width โดยตลอด จะได
(Slot / Width)(Size / Slot) = -πθc /180 + (Slot / Width)
(Slot / Width)(Size / Slot) - (Slot / Width) = -πθc /180
θc  = 180/π[-(Slot / width)(Size / Slot) + (Slot / Width)]
θc  = (180/π)(Slot / width) [- (Size / Slot) + 1]

θc  = 180/π [1 - (Size / Slot)]
 (Width / Slot)

รูปท่ี 7 ความสัมพันธระหวางขนาดลวด รองแบร็กเกต ความกวางของแบร็กเกตในแนวใกลกลาง-ไกลกลาง และมุม θc
Fig. 7 The relationship among wire size, bracket slot, bracket width, and θc

ดัชนี
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บทวิจารณ

เม่ือมีการเคลื่อนฟนดวยวิธีการเลื่อนไถลจะเกิดแรงเสียด-
ทานระหวางลวดและแบร็กเกตขึ้น ซ่ึงแรงเสียดทานนี้อาจทําให
เนื้อเย่ือที่รองรับฟนไมไดรับแรงในชวงที่เหมาะสมในการเคลื่อน
ฟน เนื่องจากแรงที่ใหกับฟนจะสูญเสียไปกับแรงเสียดทาน สวน
แรงที่เหลือจึงสงตอไปยังเนื้อเยื่อที่รองรับฟนเพื่อทําใหเกิดการ
เคล่ือนฟน แรงที่ใหกับฟนจึงตองมีขนาดแรงที่เพียงพอในการเอา
ชนะแรงเสียดทาน และยังคงอยูในชวงของแรงที่เหมาะสมที่จะทํา
ใหเกิดการเคลื่อนฟนไดมากที่ สุด1,6,18 ดังนั้นลวดที่ มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมาก ทําใหการคาดคะเนขนาดแรงเสียดทาน
ทําไดยากจึงอาจสงผลในกรณีที่เม่ือมีการใหแรงเพื่อชดเชยแรง
เสียดทานแลว ปรากฏวาแรงเสียดทานนั้นมีคานอยกวาที่คาดไว
ทําใหแรงกระทําตอฟนมากเกินไปและอาจไปพอดีกับแรงที่
เหมาะสมของฟนที่เปนหลักยึด ทําใหเกิดการสูญเสียหลักยึด และ
ไมสามารถที่จะลดการเหลื่อมของฟนในแนวราบ (overjet) ได ซึ่ง
จะสงผลตอการสบฟนและความสวยงาม โดยในการศึกษานี้พบ
วาลวดเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิลมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตร-
ฐานมากที่สุด จึงอาจไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการเคลื่อนฟน
แบบเล่ือนไถล

การวิจัยนี้ไดศึกษาเฉพาะแรงเสียดทานสถิตระหวางลวด
และแบร็กเกต และศึกษาในลวดขนาด 0.016 นิ้ว x 0.022 นิ้ว
เนื่องจากเปนขนาดลวดสวนใหญที่ใชในการเคลื่อนฟนแบบเลื่อน
ไถลในแบร็กเกตขนาด 0.018 นิ้ว x 0.025 นิ้ว และการเคลื่อนฟน
ที่เกิดข้ึนจริงทางคลินิกนั้นไมไดเปนการเคลื่อนแบบตอเนื่อง แตจะ
เคล่ือนในลักษณะลมเอียงและต้ังตรงเปนชวง ๆ ไป หมายถึง
ตัวฟนจะเคล่ือนที่แบบลมเอียงไปกอนจนกระทั่งเกิดมุมทแยงขึ้น

ระหวางลวดและแบร็กเกต หลังจากนั้นจะเกิดแรงคูควบทําให
รากฟนต้ังตรง แลวจึงเคลื่อนตอไปดวยวงจรนี้3,19-21 ดังนั้นการ
เคล่ือนฟนแบบเลื่อนไถลจึงข้ึนอยูกับแรงเสียดทานสถิตมากกวา
แรงเสียดทานจลน และการที่เลือกศึกษาเฉพาะที่มุมกระทํา
ระหวางลวดและแบร็กเกตเปน 0 และ 1 องศา เนื่องจากมุม 0
องศา เปนมุมที่เกิดข้ึนหลังจากการที่ฟนมีการปรับระดับเรียบรอย
และพรอมที่จะทําการเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถล และมุม 1 องศา
เปนมุมวิกฤต22  ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตัวฟนเริ่มเคล่ือนที่แบบลมเอียง
จนทําใหลวดชนกับแบร็กเกตเปนมุมทแยง ซ่ึงการเคลื่อนฟนแบบ
เล่ือนไถลจะเคลื่อนแบบลมเอียงสลับกับต้ังตรงไปเรื่อย ๆ ดังที่ได
กลาวไวขางตน

จากผลการวิจัยที่ศึกษาความแตกตางของคาเฉล่ียแรง
เสียดทานสถิตของลวดเบตาไทเทเนียมชนิดที่มีแรงเสียดทานตํ่า
ทั้ง 3 ชนิด รวมทั้งลวดเหล็กกลาไรสนิม เมื่อมีมุมกระทําระหวาง
ลวดและแบร็กเกตเปน 0 และ 1 องศา พบวาที่มุม 0 องศา ลวด
เหล็กกลาไรสนิมมีคาเฉล่ียแรงเสียดทานสถิตนอยกวาลวดเบตา-
ไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่าทั้ง 3 ชนิด อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในขณะที่ลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่าทั้ง 3 ชนิด
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยที่ผานมา1-3,10,23-25 ที่พบวาลวดเหล็กกลาไรสนิมใหคา
แรงเสียดทานนอยที่สุด แตขัดแยงกับผลการวิจัยของ Burstone
และ Farzin-Nia14 ที่พบวาลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิวมีคาเฉล่ียแรง
เสียดทานนอยกวาลวดเหล็กกลาไรสนิม ซ่ึงอาจเนื่องมาจากวิธี
การทดลองที่แตกตางกัน ไดแก การใชแผน 1 คู (Flats) แทน
แบร็กเกต ความเร็วของครอสเฮด และการใหแรงกดแทนการมัด
ดวยวงแหวนยาง ในการวิจัยครั้งนี้ไดควบคุมตัวแปรที่อาจสงผล
ตอการเกิดแรงเสียดทาน เชน ขนาดลวด การมัดวงแหวนยาง

θc  = 57.32 [1 - (Size / Slot)]
 (Width / Slot)
เม่ือนําคาจากการวัดขนาดลวดและแบร็กเกตมาแทนในสูตร จะได
        θc = 57.3(1-0.4064/0.4572)

 (2.55/0.4572)
  = 1.14

ดังนั้นไดคามุมวิกฤตประมาณ 1 องศา
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ขนาดแบร็กเกต มุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกต ตําแหนงที่
ใหแรง เปนตน ดังนั้นคาเฉล่ียของแรงเสียดทานสถิตที่แตกตางกัน
นีน้าจะมาจากความหยาบพืน้ผิวของลวดชนิดนั้น ๆ ซ่ึงอธิบายโดย
การวิจัยของ Kusy และคณะ26 ที่พบวาลวดเหล็กกลาไรสนิมมีพื้น
ผิวที่เรียบกวาเม่ือเปรียบเทียบกับลวดเบตาไทเทเนียมที่ยังไมมี
การปรับปรุงพ้ืนผิว อยางไรก็ตาม ยังไมเคยมีการศึกษาถึง
ลักษณะพื้นผิวของลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่าทั้ง 3
ชนิดนี้ ที่มุม 1 องศาพบวาลวดเหล็กกลาไรสนิมยังคงมีคาเฉล่ีย
แรงเสียดทานสถิตที่นอยที่สุด แตเม่ือเปรียบเทียบกับลวดทีเอ็มเอ
สีฮันนีดิว พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
พบวาลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิวยังมีคาเฉล่ียแรงเสียดทานสถิตนอย
กวาลวดเบตาไทเทเนียมทรี และเบตาไทเทเนียมทรีปลอดนิกเกิล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย ซ่ึงอาจเนื่องมาจากลวดทีเอ็มเอ
สีฮันนีดิวมีความแข็งผิว (surface hardness) มากกวาลวดเบตา
ไทเทเนียมอีก 2 ชนิด

จากผลการวิจัยที่ศึกษาความแตกตางของคาเฉล่ียแรง
เสียดทานสถิตเมื่อมีมุมกระทําระหวางลวดและแบร็กเกตเปน 0
และ 1 องศา ในลวดชนิดเดียวกัน พบวาคาเฉล่ียแรงเสียดทาน
สถิตมีคาเพิ่มขึ้นในลวดทุกชนิดเม่ือมุมกระทําระหวางลวดและ
แบร็กเกตเพ่ิมขึ้นจาก 0 องศา เปน 1 องศา แตใหผลที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียง 2 ชนิด คือ ลวดเหล็กกลาไรสนิม
และลวดเบตาไทเทเนียมทรี ซ่ึงแรงเสียดทานที่เพิ่มข้ึนเม่ือมีมุม
กระทําเพิ่มขึ้นสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ผานมา4,21,27 เนื่อง
มาจากการบิดหมุนของแบร็กเกตทําใหเกิดการชนของลวดและ
แบร็กเกตเปนมุมทแยง จึงทําใหแรงที่ลวดกดลงบนแบร็กเกตเพิ่ม
ขึ้น ทําใหมีคาแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น

ถึงแมวาการวิจัยนี้ไมไดศึกษาถึงคาเฉล่ียแรงเสียดทาน
ของลวดเบตาไทเทเนียมที่ยังไมมีการปรับปรุงพื้นผิว แตไดมีการ
วิจัยมากมายที่ศึกษาถึงขนาดแรงเสียดทานของลวดเบตาไทเท-
เนียมที่ยังไมมีการปรับปรุงพื้นผิว โดยผลการวิจัยเหลานี้ไดคา
เฉล่ียของแรงเสียดทานอยูที่ 1.338 ถึง 6.16 นิวตัน2,18,21,28 เมื่อนํา
มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้พบวามีคามากกวาคาเฉล่ีย
ของลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานต่ําทั้ง 3 ชนิด ถึงแมวา
การทดลองเหลานี้ทําในสภาวะแหงที่ อุณหภูมิหอง ลวดและ
รองแบร็กเกตมีขนาดเดียวกับในการวิจัยครั้งนี้ แตวิธีการทด-
ลองในเรื่องความเร็วของครอสเฮด ขนาดความกวางของแบร็ก-
เกต วิธีการมัดลวดเขากับฟน และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แตกตางกัน จึงไมอาจท่ีจะสรุปความแตกตางของลวดทั้ง 2 ชนิด
นี้ไดชัดเจน

จากผลการวิจัยสรุปวา เม่ือมีมุมกระทําระหวางลวดและ
แบร็กเกตเปน 0 องศา พบวาลวดเหล็กกลาไรสนิมมีคาแรงเสียด-
ทานนอยที่สุด แตเมื่อมุมกระทําเพิ่มเปน 1 องศา ซึ่งเปรียบเหมือน
ฟนเริ่มมีการเคลื่อนที่จนลวดชนกับแบร็กเกต พบวา ลวดทีเอ็มเอ
สีฮันนีดิวมีคาเฉลี่ยแรงเสียดทานสถิตไมแตกตางอยางมีนัยสํา-
คัญทางสถิติกับลวดเหล็กกลาไรสนิม และยังมีคานอยกวา
ลวดเบตาไทเทเนียมอีก 2 ชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย
ดังนั้นเม่ือมีการเคลื่อนฟนแบบเลื่อนไถลบนลวดเบตาไทเทเนียม
ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิวจึงนาจะเปนลวดที่เหมาะสมที่สุด

จากการศึกษาครั้งน้ี ลวดเหล็กกลาไรสนิมยังคงมีคาแรง
เสียดทานสถิตนอยที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยครั้งถัดไปควรนํา
ลวดเบตาไทเทเนียมที่มีแรงเสียดทานตํ่าชนิดอื่นมาศึกษาเพิ่มเติม
วาจะมีชนิดใดหรือไมที่มีแรงเสียดทานตํ่าใกลเคียงกับลวดเหล็ก
กลาไรสนิม และเนื่องจากการทดลองนี้กระทําในหองปฏิบัติการ
จึงไมสามารถที่จะจําลองสภาพในชองปากซึ่งมีหลายปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแรงเสียดทานได เชน นํ้าลาย การเคี้ยว การกลืน
การกัด แรงจากกลามเนื้อ เปนตน ซ่ึงในชวงเวลาเหลานี้อาจมีผล
ตอขนาดแรงเสียดทานที่อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็ได ดังนั้นการที่จะ
นําผลการวิจัยนี้ไปปรับใชจริงในทางคลินิก จะตองประเมินอยาง
ระมัดระวัง

บทสรุป

ที่มุม 0 องศา ลวดเบตาไทเทเนียมทั้ง 3 ชนิด มีแรงเสียด-
ทานสถิตที่ไมแตกตางกัน แตที่มุมวิกฤต 1 องศา ลวดทีเอ็มเอ
สีฮันนีดิวใหแรงเสียดทานสถิตที่ต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับลวดเบตา
ไทเทเนียมอีก 2 ชนิด ดังนั้นหากจําเปนตองเคลื่อนฟนแบบเลื่อน
ไถลดวยลวดเบตาไทเทเนียม ลวดทีเอ็มเอสีฮันนีดิวนาจะเปนทาง
เลือกที่เหมาะสมเม่ือพิจารณาจากแรงเสียดทานเปนหลัก

คําขอบคุณ

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.ไพบูลย
เตชะเลิศไพศาล และอาจารย ไพพรรณ พิทยานนท ที่ใหคํา-
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Abstract
The purpose of this study was to assess the difference of static frictional force between

stainless steel brackets and low-friction beta titanium alloy wires at different second-order
angulations. Stainless steel brackets with 0.018 inch x 0.025 inch in slot (mini dyna-lock,
3M Unitek) were tested. Four types of orthodontic wire alloys with 0.016 inch x 0.022 inch
in dimension used to this study included Stainless Steel Archwire (Ormco), Beta III Titanium
Archwire (3M Unitek), Colored TMA Honeydew (Ormco), and Nickel-Free Titanium Beta III
Archwire (Masel). They were tested at second-order angulations of 0 degree and critical angle
(1 degree). Static frictional force was evaluated using a Lloyd Universal Testing Machine.
Each test was performed with a new bracket-wire sample. All experiments were carried out at
a room temperature in the dry state. One-Way Analysis of Variance and multiple comparisons
were used for testing the difference of static frictional force of wire types at the same second-
order angulations. Independent-Sample t test was used for testing the difference of static
frictional force of 2 second-order angulations in the same wire. The results showed that,
at 0 degree, stainless steel wire had statistically significant lower static frictional force than the
other 3 types of low-friction beta titanium alloy wires (p < .05). No significant differences were
found among low-friction beta titanium alloy wires. At 1 degree, stainless steel wire and
Colored TMA Honeydew wire showed lower static frictional force than Beta III Titanium and
Nickel-Free Titanium Beta III wires with statistical significances (p < .05). No significant differ-
ence was found between Stainless Steel and Colored TMA Honeydew wires. The static
frictional force was increased when the second-order angulations were increased to 1 degree.
However, there were significant differences of static frictional force only in Stainless Steel wire
and Beta III Titanium wire (p < .05).

At 0 degree, there were no statistical differences of static frictional force among three
types of low-friction beta titanium wires. At 1 degree, however, Colored TMA Honeydew
showed the lowest static frictional force when compared with the remained two types of
low-friction beta titanium wires. Thus, when tooth movement with sliding mechanic on beta
titanium wire is needed, Colored TMA Honeydew may be the optimal choice in such situation.

Key  words: low-friction beta titanium alloy wire; static friction
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